CFRD

COMPOSITION
Chlorure d’aluminium 25 % (m/m), excipients.

PROPRIETES

Gel permettant de préparer le sulcus avant la prise
d’empreinte et pouvant étre utilisé avec ou sans fil de
rétraction gingivale.

Sa formule thermogélifiable alliée & son caractére
astringent facilite 'ouverture du sillon gingivo-dentaire et
limite tout saignement ou suintement.

Sa consistance facilite I'élimination du produit par simple
rincage.

Ce gel permet ainsi une préparation rapide et optimale de
la gencive avant prise d’empreinte et restaurations
sous-gingivales.

INDICATIONS

- Préparation sulculaire avant prise d’empreinte et
restaurations sous-gingivales.

- Contréle des saignements et suintements gingivaux
notamment en odontologie restauratrice.

- Dans le cas de Iutilisation d’un fil de rétraction
gir}givale, ce gel facilite la mise en place du fil dans le
sulcus.

CONTRE INDICATION
Allergie a laluminium, aux sels d’aluminium et aux
excipients.

EFFETS INDESIRABLES
Réactions allergiques, bralures.

MODE D’EMPLOI

- Retirer le bouchon de la seringue.

Monter un embout applicateur.

Appliquer la quantité suffisante de gel directement
dans le sulcus en suivant lentement la périphérie de la
dent préparée.

Si la situation clinique le nécessite, insérer un fil
rétracteur dans le sillon gingivo- dentaire.

Laisser agir environ 2 minutes.

Si un saignement persiste, rincer, réappliquer du gel et
attendre a nouveau environ 2 minutes.

Rincer.

- Sécher délicatement a I'aide de la seringue a air.
Prendre 'empreinte.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Attention

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une séveére irritation des yeux.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution
a l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent étre
facilement enlevées. Continuer a rincer.

Porter des gants de protection.

PRESENTATION
- 3 seringues de 1,4 g de gel.
- 30 embouts applicateurs coudés.

Réservé a [l'usage professionnel en médecine
bucco-dentaire
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COMPOSITION
25 % aluminium chloride (w/w), excipients

PROPERTIES

This gel helps to prepare the sulcus prior to impression
taking and can be used with or without gingival retraction
cord.

Its thermogelifiable formula, combined with its astringent
properties, facilitates the opening of the gingival crevice
and reduces bleeding and oozing.

Thanks to its consistency, it is easily removed by rinsing.
This gel allows rapid and optimal preparation of the gum
tissue before impression taking and sub-gingival restora-
tions.

INDICATIONS

- Sulcus preparation prior to impression taking and
sub-gingival restorations.

- Control of bleeding and gingival oozing, particularly in
restorative dentistry.

- If using a gingival retraction cord, the gel facilitates the
insertion of the cord into the sulcus.

CONTRA INDICATIONS
Allergy to aluminium, aluminium salts and excipients.

SIDES EFFETS
Allergic reaction, burning sensation.

INSTRUCTIONS FOR USE
Remove the cap from the syringe.

- Fix the pre-bent tip.

- Apply a sufficient amount of gel directly into the sulcus,
carefully following the contour of the prepared tooth.

- Depending on the clinical situation, you may pack a
retraction cord into the gingival crevice.

- Leave in place for about 2 minutes.

- If bleeding persists, rinse, reapply gel and wait again
about 2 minutes.

- Rinse.

- Gently dry with an air syringe.

- Take the impression.

WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE

Warning

Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.

If in eyes: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to
do. Continue rinsing.

Wear protective gloves.

PRESENTATION
- 3 x 1.4 g syringe of gel.
- 30 pre-bent tips.

For professional dental use only

COMPOSICION
Cloruro de aluminio 25 % (w/w), excipientes.

PROPIEDADES

El gel permite preparar el surco antes de la toma de
impresiones y puede ser utilizado con o sin hilo de
retraccion gingival.

Su formula termo-gelable, junto a su caracter
astringente, facilita la abertura del surco gingivodental y
limita el sangrado o la supuracion.

Gracias a su consistencia, se elimina facilmente
enjuagando.

Este gel permite una preparacion rapida y 6ptima del
tejido gingival antes de la toma de impresion y de las
restauraciones subgingivales.

INDICACIONES

- Preparacion del sulcus previa a la toma de impresién y
a las restauraciones subgingivales.

- Control del sangrado y la supuracion gingivales, en
particular en odontologia restauradora.

- En caso de utilizar un hilo de retraccién gingival, este
gel facilita la colocacion del hilo en el surco.

CONTRAINDICACIONES
Alergia al aluminio, a las sales de aluminio y excipientes.

EFECTOS SECUNDARIOS
Reaccion alérgica, sensacion de quemazon.

MODO DE EMPLEO

Retirar el tapon de la jeringa.

Colocar una punta aplicadora.

Aplicar la cantidad suficiente de gel directamente en el
surco, siguiendo lentamente la periferia del diente
preparado.

Si la situacion clinica lo requiere, introducir un hilo de
retraccion en el surco gingivodental.

Dejar actuar aproximadamente 2 minutos.

Si el sangrado persiste, enjuagar, aplicar de nuevo el
gel y esperar nuevamente unos 2 minutos.

- Enjuagar.

Secar delicadamente con una jeringa de aire.
Realizar la toma de impresiones.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE EMPLEO
Advertencia

Provoca irritacion de la piel.

Causa irritacién grave del ojo.

Si entra en contacto con los ojos: Enjuagar abundantemente
con agua durante varios minutos. Retirar lentillas, si
estan presentes y no presenta complicacion. Continuar
enjuagando.

Llevar guantes protectores.

PRESENTACION
- 3 jeringas de 1,4 g de gel.
- 30 puntas aplicadoras.

Producto reservado al uso profesional dental



ZUSAMMENSETZUNG
Aluminiumchlorid 25 % (w/w), Excipiens.

EIGENSCHAFTEN

Das Thermogel ermdglicht die Vorbereitung des Sulkus vor
der Abdrucknahme und kann mit oder ohne Retraktionsfaden
verwendet werden.

Der Thermo-Gelbildungseffekt und seine adstringierenden
Eigenschaften erleichtern das Offnen des Sulkus und
wirkt blutstillend.

Dank seiner Konsistenz lasst es sich leicht wegsplilen.
Mit diesem Gel lasst sich die Gingiva vor der
Abrucknahme und subgingivalen Rekonstruktionen
schnell und optimal vorbereiten.

ANWENDUNGSGEBIETE
Vorbereitung des Sulcus bzw. der Gingiva vor der

Abrucknahme und bei subgingivalen Rekonstruktionen.

- Blutstillung, insbesondere in der restaurativen
Zahnmedizin.

- Beider Verwendung eines Retraktionsfadens erleichtert
Racegel das Legen des Fadens in den Sulkus.

GEGENANZEIGEN

Uberempfindlichkeit gegen Aluminium, Aluminiumsalze
und sonstige Bestandteile.

NEBENWIRKUNGEN
Allergische Reaktion, Brennen.

ANWENDUNG
Verschlusskappe von der Spritze abschrauben.

- Applikationsspitze aufsetzen.

- Eine ausreichende Menge Gel direkt in den Sulkus
applizieren und sorgféltig der Zahnfleischkontur
folgen.

- Je nach klinischem Zustand, einen Retraktionsfaden
wéhlen und nach der jeweiligen Herstelleranleitung
legen.

- 2 Minuten einwirken lassen.

- Bei anhaltender Blutung abspriihen, das Gel erneut
applizieren und wiederum 2 Minuten einwirken lassen.

- Mit Luft-Wasser-Spray sorgfaltig absprihen und
vorsichtig trocken pusten.

- Durchfiihrung der Abdrucknahme

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
Warnung

Reizt die Haut.

Verursacht schwere Augenreizungen.

Gelangt das Produkt in die Augen, vorsichtig mehrere
Minuten mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen entfernen und weiter spulen.
Schutzhandschuhe tragen.

DARREICHUNGSFORMEN
- 8 Spritzen mit 1,4 g Racegel
- 30 vorgebogene Applikationsspitzen

Nur fiir den zahnérztlichen Gebrauch

COMPOSIZIONE
Cloruro di alluminio al 25 % (w/w), eccipienti.

PROPRIETA

Gel che permette di preparare il solco prima della presa
d’'impronta e che puo essere usato con o senza filo di
retrazione gengivale.

La sua formula termogelificante insieme al suo carattere
astringente facilita I'apertura del solco gengivo-dentale e
limita qualsiasi emorragia o trasudazione.

Grazie alla sua consistenza, si risciacqua facilmente.
Questo gel consente una rapida e ottimale preparazione
della gengiva prima di prendere limpronta e delle
ricostruzioni sotto-gengivali.

INDICAZIONI

- Preparazione del solco prima di prendere I'impronta e
delle ricostruzioni sotto-gengivali.

- Controllo delle emorragie e delle trasudazioni gengivali
soprattutto in odontologia ricostruttiva.

- In caso di utilizzo di un filo di retrazione gengivale,
questo gel facilita I'applicazione dello stesso nel solco.

CONTROINDICAZIONI
Allergia a I'alluminio, ai sali di alluminio e agli eccipienti.

EFFETTI COLLATERALI
Reazioni allergiche, sensazione di bruciore.

MODALITA D’'USO

- Togliere il tappo della siringa.

- Montare un tappo con applicatore.

- Applicare una quantita sufficiente di gel direttamente nel
solco seguendo lentamente la periferia del dente
preparato.

- Se la situazione clinica lo richiede, inserire un filo di

retrazione nel solco gengivo-dentale.

Lasciare agire per circa 2 minuti.

Se I'emorragia persiste, sciacquare, riapplicare del gel

ed aspettare di nuovo per circa 2 minuti.

- Sciacquare.

- Asciugare delicatamente con l'ausilio della siringa ad
aria.

- Prendere I'impronta.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO

Attenzione

Causa irritazione cutanea.

Causa grave irritazione oculare.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare attentamente
con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a
contatto, se presenti e se possibile rimuoverle facilmente.
Continuare a sciacquare.

Indossare guanti di protezione.

PRESENTAZIONE
- 3 siringa da 1,4 g di gel.
- 30 tappi con applicatore.

Riservato all’'uso professionale in odontoiatria

_PTO

COMPOSICAO
Cloreto de aluminio a 25% (w/w), excipientes.

PROPRIEDADES

Gel que permite preparar o sulco antes da realizagéo de
uma impressao e que pode ser utilizado com ou sem fio
de retracgao gengival.

A sua férmula termogelificante, aliada ao seu caréacter
adstringente, facilita a abertura do sulco gengivo-dentario
e limita qualquer hemorragia ou corrimento.

Gragas a sua consisténcia, é facilmente removido por
lavagem.

Este gel permite uma preparacgéo rapida e ideal do tecido
da gengiva antes de obter a impressao e de realizar
restauragdes subgengivais.

INDICACOES

- Preparacéo do sulco antes de obter a impressdo e
realizar restauragdes subgengivais.

- Controla hemorragias e corrimentos gengivais,
nomeadamente em odontologia de restauragao.

- No caso de utilizagdo de um fio de retrac¢cdo gengival,
este gel facilita a implantagao do fio no sulco.

CONTRAINDICACOES
Alergia a aluminio, sais de aluminio e excipientes.

EFEITOS SECUNDARIOS
Reacéo alérgica, sensagdo de queimadura.

INSTRU(;OES DE UTILIZAQAO

Retirar a tampa da seringa.

Instalar uma ponteira aplicadora.

Aplicar a quantidade suficiente de gel directamente no
sulco, seguindo lentamente a periferia do dente
preparado.

Se a situagao clinica o exigir, introduzir um fio retractor
no sulco gengivo-dentario.

Deixar actuar durante cerca de dois minutos.

Em caso de persisténcia de uma hemorragia, reaplicar
gel e voltar a aguardar cerca de dois minutos.
Enxaguar.

Secar delicadamente com a seringa de ar.

Realizar a impresséo.

ADVERTENCIAS E PRECAUCOES DE UTILIZACAO
Adverténcia

Causa irritaga@o cuténea.

Causa irritacdo ocular grave.

Se em contacto com os olhos: Lavar cuidadosamente
com é&gua durante varios minutos. Remover lentes de
contato se presentes e se tal for facil. Continuar a
lavagem.

Usar luvas de protegéo.

APRESENTAGAO
- 3 seringas com 1,4 g de gel.
- 30 ponteiras aplicadoras.

Reservado para uso profissional dentario

CNLD

SAMENSTELLING
Aluminiumchloride 25 % (m/m), excipiénten.

EIGENSCHAPPEN

Thermogevoelige gel die bij de voorbereiding van de
sulcus voor afdrukname wordt aangebracht en die met of
zonder retractiedraad kan worden gebruikt. Zijn thermo-
gelifeerbaar karakter met adstringerende eigenschappen
zorgt voor de (niet-zichtbare) opening van de sulcus,
beperkt bloedingen en houdt de mucosa droog.

Dankzij de consistentie laat de gel zich gemakkelijk
verwijderen bij het naspoelen.

Met de gel kan het tandvlees snel en optimaal worden
geprepareerd voor het nemen van een afdruk en voor
subgingivale restauraties.

INDICATIE

- Sulcuspreparatie voorafgaand aan het nemen van
afdrukken en bij subgingivale restauraties.

- Controle van bloedingen en het vochtgehalte van de
mucosa bij restauratieve tandheelkunde.

- Bij gebruik van een retractiedraad, zorgt deze gel voor
het fixeren van de draad in de sulcus.

CONTRA-INDICATIES
Allergie voor aluminium, aluminiumzouten en excipiénten.

BIJWERKINGEN
Allergische reactie, branderig gevoel.

HANDLEIDING

- Verwijder de dop van de spuit.
- Breng de applicatietip aan.
- Breng een voldoende hoeveelheid gel direct in de
sulcus aan. Volg daarbij langzaam de omtrek van de
geprepareerde tand.
Breng een retractiedraad in de sulcus aan, als de
klinische situatie dat vereist.
Laat ongeveer 2 minuten inwerken.
Als een bloeding blijft aanhouden: spoel en breng de
gel opnieuw aan, ongeveer 2 minuten wachten.
Spoelen.
Voorzichtig drogen met een luchtspuit.
De afdruk nemen

BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN
VOORZORGSMAATREGELEN BlJ GEBRUIK
Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bij oogcontact: voorzichtig spoelen met water gedurende
een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien
aanwezig en gemakkelijk uit te nemen. Blijven spoelen.
Draag beschermende handschoenen.

VERPAKKING
- 3 spuitje met 1,4 g gel.
- 30 gebogen applicatietips.

Voorbehouden voor professioneel tandheelkundig
gebruik



SKLAD
25% chlorek glinu (w/w), substancje pomocnicze.

WLASCIWOSCI

RACEGEL pomaga w przygotowaniu dzigsta przed
pobraniem wycisku i moze by¢ stosowany z lub bez nici
retrakcyjnych.

Formufa termozageszczajaca zelu w potgczeniu z wiasciwosciami
Sciggajgcymi utatwia otwarcie kieszonki dziastowej oraz
zmniejsza krwawienie i wysiek ptynow.

Dzigki swojej konsystencji, zel moze by¢ tatwo usuniety
poprzez wyptukanie go woda.

Zel pozwala na szybkie i optymalne przygotowanie tkanki

dzigsta przed pobraniem wycisku i wykonaniem
poddzigstowej odbudowy zeba.
WSKAZANIA

- Przygotowanie kieszonek dzigstowych przed pobraniem
wycisku i wykonaniem poddzigstowej odbudowy zeba.
Kontrola krwawienia i wysieku z dzigset, szczeg6lnie w
stomatologii zachowawcze;j.

Przy stosowaniu nici retrakcyjnych zel
wprowadzenie ich do szczeliny dzigstowe;j.

PRZECIWWSKAZANIA
Reakcja alergiczna na glin, sole glinu i substancje pomoc-
nicze.

SKUTKI UBOCZNE
Reakcja alergiczna, uczucie pieczenia.

SPOSOB UZYCIA
- Zdjac nakretke ze strzykawki.

- Natozy¢ zagietg koricowke aplikacyjna.

- Nanies¢ odpowiednig ilos¢ zelu bezposrednio na
krawedzie dzigset wzdiuz obszaru planowanej
preparacji zeba.

- W zaleznosci od sytuacji klinicznej mozna réwniez
wprowadzi¢ ni¢ retrakcyjng do kieszonki dzigstowe;j.

- Pozostawi¢ zel na 2 minuty.

- Przy utrzymujacym sie krwawieniu nalezy przeptukac to
miejsce woda, a nastepnie ponownie aplikowa¢ zel
pozostawiajac go na miejscu przez kolejne 2 minuty.

- Przeptukac.

- Delikatnie wysuszy¢ powietrzem za pomocg strzykawki.

- Pobra¢ wycisk.

OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS
STOSOWANIA

Ostrzezenie

Powoduje podraznienie skory.

Dziata silnie draznigco na oczy.

W przypadku kontaktu z oczami przeptukaé je ostroznie
wodg przez kilka minut. Usung¢ szkta kontaktowe, jesli sg
i mozna tatwo to zrobi¢. Kontynuowac ptukanie.

Nalezy uzywac¢ rekawiczek ochronnych.

OPAKOWANIA
- 3 strzykawkix 1,4 g zelu.
- 30 zagietych koricowek aplikacyjnych.

utatwia

Wytacznie do profesjonainego stosowania w praktyce
dentystycznej

CBHbCTAB
AnymuHmeB xnopug 25 % (W/w), eKCUMNUEeHTH.

CBOUCTBA

lenbT no3BonABa BeHeUbT [fa ce MOAroTBM npeau
CHeMaHeTO Ha oTrnevaTbka U MoXe Aa Ce U3Mon3sBa Cbe
nnm 6e3 peTpakLUMOHEH KOHeLl.

Heroeata Tepmoxenupawa copmMyna, cbyeTaHa C
aiICTPUreHTHUTE My CBOWCTBA, YNecHABa OTBapAHETO Ha
3b6HO-BeHeuyHaTa 6pasga M orpaHmdaBa KbpBEHETO U
TMHIrMBaJIHNTE TEYHOCTU.

BnaropaapeHne Ha KOHCUCTEHUMATa My, € NleCHO Ja ce
OTCTPaHW 4Ypes nsnnaxksaHe.

Tosu ren nossonAsa 6bp3a M ONTUMarHa NOAroToBKa Ha
TbKaHTa Ha BeHUuTe npenn B3MMaHe Ha OTrnevyaTbK unu
CyOrMHrMBanHn Bb3CTaHOBABAHWA.

VIH.!]VIKALIVIVI

- lMoparoToBka Ha cynkyca npeav B3MaHe Ha oTrneyaTbk
Unu cyBrvHrBanHu Bb3CTaHOBABAHWA.

KOHTpoN Ha KbpBEHETO U TMHIMBASIHATE TEYHOCTU
npeaymMHO B opToneauyHaTa CToMaTonorua.

- B cnyva’ Ha u3snonasBaHe Ha peTpakLMOHEH KOHel|

TO3W ren ynecHABa NOCTaBAHETO Ha KOHela B CyJiKyca.

NPOTUBOMNOKA3AHUA
Aneprua KbM anyMmuHui, anyMuHUeBy COSIU U MOMOLLHM
BellecTsa.

HEXXEJNTAHU PEAKLIUA
AnepruyHa peakuys, ycellaHe 3a napeHe.

HAYUH HA YNMOTPEBA

- CBareTe Kanaykara Ha wnpuua.
- lNocTaBeTe annMkauMoHHa KaHwona.
HaHeceTe poCTaTbyHO KOMWYECTBO ren AUPEKTHO B
CynKyca, Kato crneapaTe KOHTypa Ha npenapupaHus
3b0.
- AKO KNVMHUYHaTa CcuTyauus ro Hanara, nocraseTe
peTpakUMOHeH KOHel, B 3b6HO-BeHeyHaTa bpasga.
OcTaBeTe fa AelCTBa OKOJIO 2 MAHYTHU.
AKO KbPBEHETO MPOABIKM, U3NNakHeTe, HaHeceTe
MOBTOPHO OT refia U n3vakamTe nak OKosio 2 MUHYTU.
M3nnakHeTe.
M3cyweTe BHUMaTENHO € MOMOLUTa Ha KOMBUHMpaHaTa
pbKoOXBaTKa.
- CHemeTe oTnevaTbka.

NPEAYNPEAUTEJZIHA NUHOOPMALUMA U MEPKU 3A
CUr'YPHOCT

MpenynpexnexHne

[MpennsBuKBa ApasHeHe Ha Koxara.

MpeansBuKBa Cepro3HO ApasHeHe Ha o4nTe.

Ako nonagHe B o4ute: MannakeanTe BHUMATENHO C BOAA
B MPOAb/DKEHMEe Ha HAKONKO MuHyTW. CBanete
KOHTaKTHWUTE fely, ako Mma Takumea U e JIecHo aa ce
ceanAaT. MNpoabnkasanTe ga npommusaTe.

[la ce HOCAT 3alUMTHM pbKaBuLK.

OMAKOBKA
- 3 wnpuvua c no 1,4 rp. ren.
- 30 annnKauMoHHN KaHomnu.

ﬂa Ce u3rnoJsidea caMo 3a cmomMamoJsio2u4Hu uyenu

SLOZENI
25 % aluminium chlorid (w/w), pomocné latky.

VLASTNOSTI

Tento gel pomaha pfipravit sulkus pfed odebranim otisku
a mlze byt pouzit s gingivalnim retrakénim viaknem nebo
bez néj.

Jeho termogelifikani slozeni, kombinované s jeho
adstringentnimi vlastnostmi, usnadriuje otevieni gingivalni
Stérbiny a redukuje krvaceni a prasak.

Vzhledem ke své konzistenci se gel snadno odstrani
proplachnutim.

Tento gel umoznuje rychlou a optimalni pfipravu tkané
dasni pred sejmutim otisku.

INDIKACE

- Pfiprava sulku pfed odbérem otiskil a subgingivalnim
oSetfenim.

Zéastava krvaceni a prlsaku z dasni, zejména v
zachovné stomatologii.

Pokud se pouziva gingivalni retrakéni vlakno, gel
ushadriuje zavedeni viakna do sulku.

KONTRAINDIKACE

Alergie na hlinik, soli hliniku a pomocné latky.

NEZADOUCI UCINKY

Alergickéa reakce, pocitovani paleni.

NAVOD K POUZIT
- Sejméte vicko stiikacky.

- Nasadte pfedzahnutou Spicku.

- Aplikujte dostate¢né mnozstvi gelu pfimo do sulku, s
peclivym obkrouzenim okrajl pfipravovaného zubu.

- V zavislosti na klinické situaci mlzete zavést retrakéni
vlakno do gingivalni Stérbiny.

- Nechte plsobit na misté po dobu pfiblizné 2 minut.

- Pokud krvaceni pretrvava, proplachnéte, znovu aplikujte
gel a znovu pockejte pfiblizné 2 minuty.

- Proplachnéte.

- Jemné osuste pomoci vzduchové stfikacky.

- Sejméte otisk.

VAROVANI A UPOZORNENI PRO POUZITI

Varovani

ZpUsobuje podrazdéni kize.

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Pokud vnikne do o€i: Dlkladné vyplachujte vodou po
dobu nékolika minut. Pro usnadnéni vyplachovani vyjmeéte
kontaktni ¢ocky. Pokracujte ve vyplachovani.

Pouzivejte ochranné rukavice.

VELIKOST BALENi
- 3 x 1,4 g stfikacka s gelem.
- 30 pfedzahnutych Spicek.

Pouze pro profesionalni dentalni pouZiti

BESTANDDELE
Aluminiumklorid 25 % (w/w), hjeelpestoffer.

EGENSKABER

En gel, til preparation af tandkedsfurer forud for aftryk.

Kan benyttes med eller uden tandkedstrad.

Gelens termogelificerende formel og dens astringerende
virkning letter adgangen til tandkedslommen og begraen-
ser bledning og udsivning.

Gelen er i kraft af konsistensen nem at fierne ved skylning.
Denne gel muligger hurtig og optimal forberedelse af
tandkadsveey, inden aftrykstagning og inden subgingivale
rekonstruktioner.

INDIKATIONER

- Sulcus-klargering forud for aftrykstagning og subgingi-
vale rekonstruktioner.

- Kontrol af bledninger og sivning fra tandked, iseer ved
genoprettende tandbehandling .

- Safremt der anvendes en trad til tilbageholdelse af
tandkadet, letter anvendelsen af denne gel placeringen
af traden i tandkedsfuren.

KONTRAINDIKATIONER
Allergi over for aluminium, aluminiumsalte og hjeelpestoffer.

BIVIRKNINGER
Allergisk reaktion, breendende fornemmelse.

BRUGSVEJLEDNING
- Tag proppen af sprojten.

- Monter en paferingsspids.

- Pafor en tilstreekkelig meengde gel direkte i furen ved
langsomt at folge omkredsen af den forberedte tand.

- Huvis kliniske forhold ger det nﬂdvendigt, indfgres traden

i abningen mellem tandked og tand

Lad det hvile i omkring 2 minutter.

Hvis der er fortsat bladning, skylles ud. Der paferes atter

gel, der hviler i ca. 2 minutter.

- Skyl.

- Torres forsigtigt ved hjeelp af en luftsprojte.

- Tag aftrykket.

BESKYTTELSE OG FORHOLDSREGLER VED
ANVENDELSE

Advarsel

Forarsager hudirritation.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

| tilfeelde af kontakt med gjet: Skyl omhyggeligt med vand
i adskillige minutter. Fjern kontaktlinser, hvis du baerer
kontaktlinser, og det er nemt at tage dem ud. Fortseet med
at skylle gjet.

Beer beskyttelseshansker.

PRAESENTATION
- 3 sprojter a 1,4 g gel.
-30 pafrarmgsdyser med knaek.

Kun til professionel brug ved mund- og tandbehandling



CET

KOOSTIS
25 % alumiiniumkloriidi (w/w), abiained.

OMADUSED

See geel aitab teid igemevao ettevalmistamisel enne
jaljendi votmist ning seda saab kasutada kas koos voi ilma
igemete eemaletdmbamiseks moeldud ndorita.

Selle soojendava toimega koostis, mis on Ghendatud selle
kudesid kokkutdmbavate omadustega, toetab igemeléhe
avamist ning vahendab veritsemist ja immitsemist.

Tanu oma konsistentsile on see loputamisega kergesti
eemaldatav.

See geel voimaldab igemekoe Kkiiresti ja optimaalselt ette
valmistada enne jaljendi vdtmist ja subgingivaalseid
restauratsioone.

NAIDUSTUSED

- lgemevao ettevalmistamine enne jéljendi votmist.

- Veritsemise ja igemete immitsemise piiramiseks, eriti
taastavas hambaravis.

- Juhul kui kasutatakse igemete eemaletdmbamiseks
moeldud ndori, toetab geel nbdri sisestamist igeme-
vakku.

VASTUNAIDUSTUSED
Allergia alumiiniumi, alumiiniumisoolade ja abiainete
suhtes.

KORVALTOIMED
Allergiline reaktsioon, péletustunne.

KASUTAMISJUHEND

- Eemaldage sdstlalt kork.
- Paigaldage eelnevalt painutatud otsik.
- Kandke igemevaole piisavas koguses geeli, jargige
tapselt ettevalmistatud hamba kontuuri.
Olenevalt Kliinilisest olukorrast voite igemeldhesse
paigaldada igeme eemaletdmbamiseks moeldud ndori.
Jatke geel peale ligikaudu kaheks (2) minutiks.
Juhul kui veritsemine pusib, loputage ning kandke peale
uus kogus geeli. Oodake uuesti kaks (2) minutit.
Loputage.
Kuivatage 6rnalt 6husustlaga.
Vétke jaljend.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINOUD
KASUTAMISEL

Hoiatus

Pdhjustab nahaarritust.

Pdhjustab tdsist silmade arritust.

Silma sattumise korral: loputada hoolikalt veega mitu
minutit. Eemaldada kontaktldatsed, kui neid kasutatakse
ja kui neid on kerge eemaldada. Jatkata loputamist.
Kanda kaitsekindaid.

PAKENDI SISU
- 3 x 1,4 g geeliga taidetud sustalt.
- 30 eelnevalt painutatud otsikut.

Uksnes kutsealaseks kasutamiseks hambaravis

CFlD
KOOSTUMUS
25 % alumiinikloridia (w/w), apuaineita.

OMINAISUUDET

Tama geeli auttaa valmistamaan hammasvalin ennen
purennan ottoa, ja sitd voi kayttdd yhdessa ikenien
vetolangan kanssa tai ilman sita.

Sen lammoén avulla muotoiltava koostumus yhdessa sen
supistavien ominaisuuksien kanssa auttaa avaamaan
ienvdlit ja vdhentdmaén verenvuotoa ja ienvuotoa.

Koostumuksensa ansiosta geeli on helppo huuhdella pois.

Geeli mahdollistaa ienkudoksen valmistelun nopeasti ja
optimaalisella tavalla ennen jaljenndksen ottamista ja
subgingivaalisia restoratiivisia toimenpiteita.

AIHEET

- Sulkuksen valmisteluun ennen jéljenndksen ottamista ja
subgingivaalisia restoratiivisia toimenpiteita.

- Verenvuodon ja ienvuodon kontrolli erityisesti hampaita
korvaavassa hoidossa.

- Jos kaytetddn ikenien vetolankaa, geeli helpottaa
langan laittamista hammasvaliin.

VASTA-AIHEET
Alumiini-, alumiinisuolo- ja apuaineallergiat.

SIVUVAIKUTUKSET
Allerginen reaktio, polttelu.

KAYTTOOHJEET

- Poista ruiskun korkki.

Kiinnité valmiiksi taivutettu karki.

Laita riittavéasti geelid suoraan hammasvaliin, noudattele
tarkasti valmisteltavan hampaan muotoa.

Kliinisesta tilanteesta riippuen voit laittaa ikenen
vetolangan ienvaliin.

Jéata paikoilleen noin 2 minuutiksi.

Jos verenvuoto jatkuu, huuhtele ja laita geelid uudes-
taan ja odota taas 2 minuuttia.

- Huuhtele.

- Kuivaa varovasti ilmaruiskun kanssa.

- Ota purenta.

VAROITUKSIA JA KAYTON VAROTOIMIA

Varoitus

lhoa arsyttava.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Jos valmistetta joutuu silmiin: Huuhtele silmia huolellisesti
useiden minuuttien ajan. Jos kaytat piilolinsseja, poista ne,
mikali poistaminen sujuu helposti. Jatka huuhtelemista.
Kaytettava suojakésineité.

PAKKAUKSEN SISALTO
-3 x 1,4 g geeliruiskua.
- 30 esitaivutettu karkea.

Vain hammaslééketieteelliseen ammattikdytté6n

OSSZETETEL
25 % aluminium-klorid (w/w), segédanyagok.

JELLEMZOK

A gél segit el6késziteni a sulcust lenyomat készitése el6tt,
gingivalis retrakcios fonal hasznélataval vagy anélkdl.

Az anyag hére gélesedik, és asztringens hatast, megkén-
nyiti a gingivélis rés nyitasat és csokkenti a vérzést és
folyadékszivargast.

Allaganak készdnhetben oblitéssel kdnnyel eltavolithato.
A gél segiti az inyszdvet gyors és optimalis el6készitését
lenyomatvétel és iny alatti helyreallitd kezelések el6tt.

JAVALLATOK

- Az inybarazda el6készitése lenyomatvétel és iny alatti
helyreallité kezelések el6tt.

- Vérzés és gingivélis folyadékszivargas,
restorativ fogaszatban.

- Gingivalis retrakciés fonal hasznalata esetén a gél
megkonnyiti a fonal behelyezését a sulcusba.

ELLENJAVALLATOK
Aluminiummal, aluminium-sékkal és a készitmény
segédanyagaival szembeni allergia.

LEHETSEGES MELLEKHATASOK

Allergias reakcio, ég6 érzés.

HASZNALATI UTASITAS

- Tavolitsa el a védésapkat a fecskendérél.

lllessze fel a hajlitott cstcsot.

Vigyen fel megfelelé mennyiségl gélt kdzvetlenil a
sulcusba, gondosan kdvetve a preparalt fog konturjat.
Az adott helyzetnek megfeleléen, retrakcios fonalat is
helyezhet a gingivalis résbe.

Hagyja a gélt 2 percig hatni.

Ha a vérzeés folytatodik, dblitse ki, majd alkalmazza Gjra
a gélt és varjon Ujbol 2 percet.

Oblités.

Ovatosan szaritsa meg levegé fujasaval.

Készitsen lenyomatot.

FIGYELMEZTETESEK ES OVINTEZKEDESEK A HASZNALAT
SORAN

Figyelem

Borirritaciot okoz.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Ha szembe kerll: Oblitse ki vizzel 6vatosan néhany
percig. Ha van és konnyen kivehetd, akkor vegye ki a
kontaktlencsét. Folytassa az 6blitést.

Viseljen védbkesztyiit.

TARTALOM
- 3x 1,4 g fecskend6 a géllel.
- 30 hajlitott csucs.

kiléndésen

Kizarélag professzionalis fogaszati hasznalatra

SUDETIS
25 % aliuminio chlorido (w/w), pagalbinés medziagos.

YPATYBES

Gelis padeda paruosti dantenas prie$ imant atspaudg ir
gali bati naudojamas kartu su arba be danteny refrakcinio
sidlo.

Tai yra termo-gelis, pasizymintis kraujavima stabdanc¢iomis
savybémis, padedantis lengviau atverti danteny kisene ir
mazinantis kraujavimg bei apnasas.

Dél konsistencijos gelis lengvai nuplaunamas skalaujant.
Sis gelis leidZia greitai ir optimaliai paruosti danteny audinj
pries imant atspaudus ir atliekant restauravimo darbus po
dantenomis.

INDIKACIJOS

- Danteny vagelés paruosimas prie$ imant atspaudus ir
atliekant restauravimo darbus po dantenomis.

- Kraujavimo ir danteny apnasy kontrolé, ypa¢ atstatomo-
joje odontologijoje.

- Naudojant danteny refrakcinj sidlg, gelis palengvina jo
iterpima.

KONTRAINDIKACIJOS
Alergija aliuminiui, aliuminio druskoms ir pagalbinéms
medziagoms.

PASALINIS POVEIKIS
Alerginé reakcija, deginimo pojatis.

NAUDOJIMO NURODYMAI
Nuimkite gaubtelj nuo Svirksto.

- Pritvirtinkite iSlenktg antgal].

- Pakankamg kiekj gelio tepkite tiesiai j dantenas —
kruops¢iai pagal paruosto danties kontara.

- Priklausomai nuo klinikinés situacijos, j danteny kisene
galite déti refrakcinj sidla.

- Palikite mazdaug 2 minutéms.

- Jei toliau kraujuojama, nuskalaukite, vel uztepkite gelio
ir palaukite apie 2 minutes.

- Nuskalaukite.

- Svelniai i8dZiovinkite oro srove.

- Darykite atspauda.

NAUDOJIMO JSPEJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONES
Ispéjimas

Sukelia odos dirginima.

Sukelia smarky akiy dirginima.

Patekus | akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.
ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu galima
lengvai tg padaryti. Toliau plauti akis.

Mavéti apsaugines pirstines.

GALIMI TURIAI
-3 x 1,4 g gelio Svirkstai.
- 30 iSlenkty antgaliy.

Tik profesionaliam naudojimui odontologijoje



RO

COMPOZITIE
Clorura de aluminiu 25% (w/w), excipienti.

PROPRIETATI

Gelul permite pregatirea santului gingival inainte de luarea
amprentei si poate fi utilizat cu sau fara fir de retractie
gingivala.

Formula sa termogelificabila impreuna cu caracterul sau
astringent faciliteaza deschiderea santului gingivo-dentar
si limiteaza orice sangerare sau ulceratie.

Datorita consistentei sale, produsul se poate indeparta cu
usurinta prin clatire.

Acest gel permite pregatirea rapida si optima a tesutului
gingival inainte de amprentare si de restaurare
subgingivala.

INDICA'I'II

Pregatirea santului inainte de amprentare si de restaurare
subgingivala.

Verificarea sangerarilor sau ulceratiilor gingivale, in
special in cazul odontologiei restauratoare.

In cazul utilizarii unui fir de retractie gingivala, acest gel
faciliteaza introducerea firului in santul gingival.

CONTRAINDICATII
Alergie la aluminiu, la saruri de aluminiu si la excipient;.

EFECTE SECUNDARE
Reactie alergica, senzatie de arsura.

MOD DE UTILIZARE
- Scoateti capacul seringii.

- Montati un cap aplicator.

- Aplicati cantitatea suficienta de gel direct in santul
gingival, urmand incet marginea dintelui pregatit.

- Daca situatja clinica o cere, introduceti un fir de retractie
in santul gingivo-dentar.

- Lasati sa actioneze aproximativ 2 minute.

- Daca sangerarea persista, clatiti, reaplicati gelul si
asteptati din nou aproximativ 2 minute.

- Clatiti.

- Uscati cu delicatete cu ajutorul unei seringi cu aer.

- Luati amprenta.

ATENTIONARI Sl PRECAUTII DE UTILIZARE
Atentionari

Cauzeaza iritatji ale pielii.

Cauzeaza iritaii oculare grave.

Daca produsul a intrat in contact cu ochii: Clatiti cu atentie
cu apa timp de cateva minute. Indepartati lentilele de
contact daca este cazul si daca aceasta se poate face cu
usurinta. Continuati sa clatitj.

Purtati manusi de protectie.

PREZENTAREA

- 3 seringi de 1,4 g de gel.

- 30 de capete aplicatoare indoite.

Rezervat utilizarii profesionale in medicina
buco-dentara

=

SESTAVA
25 % aluminijevega klorida (w/w), pomozne snovi

LASTNOSTI
Gel pomaga pri pripravi sulkusa pred jemanjem odtisa in

se lahko uporablja z ali brez gingivalne retrakcijske vrvice.

Sestava, ki omogoc€a termi¢no Zeliranje, v povezavi z
astringentnimi lastnostmi olajSuje odpiranje gingivalne
reze in zmanjSuje krvavitev ter sekrecijo.

Zaradi svoje Cvrstosti se enostavno odstrani z izpiranjem.
Ta gel omogo¢a hitro in optimalno preparacijo dlesni pred
jemanjem odtisa in subgingivalnim zdravljenjem.

INDIKACIJE

- Preparacija sulkusa pred jemanjem odtisa in subgingivalnim
zdravljenjem.

- Kontrola krvavenja in gingivalne sekrecije, Se posebej v
restorativni stomatologiji.

- Pri uporabi gingivalne retrakcijske vrvice gel olajSuje
vstavljanje vrvice v sulkus.

KONTRAINDIKACIJE
Alergija na aluminij, aluminijeve soli in pomozne snovi.

STRANSKI UCINKI
Alergi¢na reakcija, ob&utek skelenja.

NAVODILA ZA UPORABO

- Z brizge odstranite kapico.

- Namestite aplikator.

- Ustrezno koli¢ino gela nanesite neposredno v sulkus.
Skrbno sledite obliki prepariranega zoba.

- Glede na klini¢no stanje boste v gingivalno rezo morda
namestili retrakcijsko vrvico.

- Pocakajte priblizno 2 minuti.

- Ce se krvavitev ni zaustavila, izperite, ponovno nanesite
gel in ponovno pocakajte priblizno 2 minuti.

- lzperite.

- Nezno posusite z zra¢no brizgo.

- Vzemite odtis.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Opozorilo

Povzro¢a drazenje koze.

Povzro¢a hudo drazenje oci.

Pri stiku z o¢mi: previdno izpirajte z vodo nekaj minut.
Odstranite kontakine le¢e, €e jih imate in ¢e to lahko
storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

Nosite za$c¢itne rokavice.

OBLIKA
-3x1,4ggelav brizgi.
- 30 aplikatorjev.

Samo za profesionalno stomatolosko uporabo

SAMMANSATTNING
Aluminiumklorid 25 % (w/w), hjalpamne.

EGENSKAPER

Gel som underlattar férbehandlingen av sulcus fore
avtryck och som kan anvandas med eller utan gingival
retraktionstrad.

Dess termoviskdésa formel och dess sammandragande
egenskaper underlattar dppningen av sulcus och begransar
blédning eller slippring.

Gelen ar latt att skélja av tack vare sin konsistens.

Den forbereder tandkoéttet snabbt och optimalt fore
avtryckstagning och subgingivala restaureringar.

ANVANDNINGSOMRADEN

- Forberedelse med sulcus fére avtryckstagning och
subgingivala restaureringar.

Kontroll av blédning och gingival blodsippring sarskilt vid
reparativ tandvard.

Vid anvéndning av gingival retraktionstrad underlattar
gelen anlaggningen av traden i sulcus.

KONTRAINDIKATIONER
Allergi mot aluminium, aluminiumsalter och hjalpdmnen.

BIVERKNINGAR
Allergisk reaktion, brannande kansla.

BRUKSANVISNING
- Avlagsna den kapsel som sitter pa sprutan.
- Montera en kanyl.
- Applicera en tillricklig mangd gel direkt pa sulcus
genom att langsamt folja tandens kontur.
Vid behov kan en retraktionstrad anlaggas i sulcus.
Lat verka i ungefar 2 minuter.
Om en blédning skulle kvarsta, skolj och aterapplicera
gelen och vénta i ytterligare 2 minuter.
- Skalj.
- Torrlagg forsiktigt med hjalp av luftsprutan.
- Ta avtrycket.

VARNINGAR OCH FORSIKTIGHETSATGARDER
Varning

Orsakar hudirritation.

Orsakar allvarlig égonirritation.

Vid kontakt med 6gonen: Skolj forsiktigt med vatten i flera
mlnuter Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt att

gor
Anvand skyddshandskar.

INNEHALL
- 3 sprutor med 1,4 g gel.
- 30 férbdjda kanyler.

Endast fér professionellt bruk inom tandvard

>0vOson
XAwploUxo ahoupivio 25 % (w/w), Ekdoxa.
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SAMMENSETNING
25 % aluminiumklorid (w/w), bindemidler.

EGENSKAPER o

Denne geleen hjelper til & preprarere sulcus for man tar

avstopninger, og kan brukes med eller uten gingival

retraksjonsstren%. )

Dens termogeliferbare formel, kombinert med dens

astrlngerende egenskaper, letter apning av gingival spalte
userer blodning 0g sekresjon.

og re
M%d sin ypperlige konsistens er gelen lett & fierne ved skylling.

Denne gt;elen forbereder vevet i tannkjottet raskt og

optimalt for avitrykk og undergingivale restaurasjoner.

INDIKASJONER

- Tiberedning av sulcus for avirykk og undergingivale restaurasjoner.

- Kontrollere bladning og gingival sekresjon, spesielt ved
restorativ tannbehandling. )

- Hvis man bruker en gingival retraksjonsstreng, letter
geleen innsettingen av strengen i sulcus.

KONTRAINDIKASJONER
Allergi mot aluminium, aluminiumsalter og hjelpestoffer.

BIVIRKNINGER
Allergisk reaksjon, brennende folelse.

INSTRUKSJONER FOR BRUK
- Ta hetten av sproyten.

- Fest den forboyde spissen. L o
- Pafer en passende mengde med gelé direkte inn i
sulcus, folg konturene av den preparerte tannen noye.

- Avhengig av den kliniske situasjonen, kan du pakké en
Eingiva retraksjonsstreng inn i den gingivale spalten.

a den veere pa plass i ca. 2 minutter.
- Hyis blg)dnlnzqen_ vedvarer, skyll, pafor ny gelé og vent
gi r}?/tt i ca. 2 minutter.
- y .

- Tork forsiktig med en luftsproyte.
- Ta avstepningen.

ADVARSLER FOR FORHOLDSREGLER FOR BRUK
Advarsel

Forarsaker hudirritasjon.

Forarsaker alvorlig gyeirritasjon

Hvis Produktet kommer i aynene: Skyll godt med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsett & skylle.
Bruk beskyttelseshansker.

FORPAKNING
-3 x 1,4 g sproyter med gelé.
- 30 forbayde spisser.

Kun for bruk av profesjoneit tannhelsepersonell

s>

SAMSETNING

25 % alklorio (w/w), hjalparefni.

EIGINLEIKAR

Gel Fetta hjélpar vid undirbining & skoru fyrir métun og

heegt er ad nota pad med eda an pradar til ad draga

saman tannholdio.

Hitagelmgndunarformﬂla efnisins, asamt herpieiginleikum
ess, audveldar opnun tannholdsskorunnar og dregur ar
lzedingu og veetlun.

Gelio er audveldlega hgegt ad pyo af med vatni.

Petta gel studlar ad skjotri og godri uppbyggingu slimhudar

aour en mot er tekid og sub-gingival tonn er lagfeerd.

ABENDINGAR

- Undirbadningur sulcus fyrir mattéku og uppbyggingu
sub-gingival tannar.

- Stéovun blzedingar og veetlunar Ur tannholdi, einkum i
tannvidgeroum.

- Ef notadur er_pradur til ad draga saman tannholdio,
audveldar gelid innsetningu & praedinum i skoruna.

NOTKUNARLEISBEININGAR

- Fjarlaegou lokid af sprautunni.

- Festu bogaoddinn a.

- Berdu naegilegt magn af geli i skoruna og fylgdu
aetilega aflinum tanparinnar.
It effir kliniskum adsteedum mé einnig nota samdréat-

tarprao & tannholdsskoruna.

Lattu gaelié vera a i u.p.b. 2 minatur.

Ef blee ingbheldur afram, hreinsadu pad i burtu og berdu

aftur & og biddu & ny i u.p.b. 2 minatur.

- Hreinsadu gelio i burtu.

- Purrkadu varlega meo loftsprautu.

- Taktu métio.

VARNASAROR® OG VARUSBARREGLUR VId NOTKUN
Aovorun

Veldur tbrotum & hao.

Veldur alvarlegri augnertingu. )

Ef gel fer i augu: Skolid” varlega med vatni i nokkrar
minutur. Fjarleegio augnlinsur, ef_peer eru til stadar og
audvelt er ad losa. Haldid afram ad skola augun.

Notio hlifdarhanska.

FRAMSETNING
- 3 x 1.4 g sprautur sem innihalda gel.
- 30 bogaoddar.

Eingbngu aetlaé til notkunar af fagadilum i tannlaekningum

o

SASTAVS

25 % alumtnija hlorTds (w/w), paltgvielas.

LPASIBAS

Sis géls palidz sagatavot smaganu rievu pirms spiediena
pielietoSanas, un o var izmantot gan kopa ar smaganu
retrakcijas diegu, ganbezta. = L
Géla termozel€josa formula, apvienojuma ar ta saistoSajam
Tpasibam, veicina smaganu kabatas atvérSanos, ka art
samazina asino$anu un eksudata izdalisanos.

Pateicoties konsistencei, to viegli nonemt skalojot.

Geéls nodro$ina_ atru un optimalu smaganu audu
sagatavo$anu pirms nospiedumu nemsanas un zobu
laboSanai zem smaganam.

INDIKACIJAS B ) ) B

- Rievas sagatavo$ana pirms nospiedumu nemsanas un
zobu laboSanas zem smaganam.

- AsinoSanas un smaganu eksudata kontrole, it Tpasi
restauréjosaga zobarstniectba. )

- Smaganu retrakcijas diega izmantoSanas gadijuma géls
atvieglo diega ievadT$anu smaganu rieva.

KONTRINDIKACIJAS

Alergija pret aluminiju, aluminija saliem un paligvielam.
BLAKUSPARADIBAS

Alergiska reakcija, dedzinaSanas sajuta.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA

- Nonemiet no 8lirces uzgali.

- Uzlieciet uzgali ar saliekto galu. o
- Uzklajiet pietiekamu daudzumu géla tieSi smaganu
rieva, rap1gi apstradajot sagatavoto zobu visu konturu.

- Atkariba no kliniskas situacijas, smaganu kabata var

ievietot retrakcijas diegu.

Atstajiet uz aptuveni 2 minatem. . .

Ja smagana joprojam asino, izskalojiet, uzklajiet gélu
velreiz un pagaidiet aptuveni 2 minates.

Izskalojiet. ) )

- Saudzigi noZavejiet ar gaisu. )

Vieta ir gatava spiediena pielietoSanai.

BRIDINAJUMI UN PIESARDZIBAS PASAKUMI LIETOJOT
Bridinajums

Izraisa adas kairinajumu.

Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

Ja iekluvis acTs: rupigi izskalojiet ar tdeni vairakas
minadtes. Iznemiet kontaktlécas, ja tas ir un viegli to izdarTt.
Turpiniet skalot.

Valkajiet aizsargcimdus.

IEPAKOJUMS
-3 x 1.4 g Slirces ar gélu.
- 30 uzgali ar saliekto galu.

Tikai profesionalai lietoSanai zobarstniectba

ZLOZENIE
25 % chlorid hlinity (w/w), pomocné latky.

VLASTNOSTI )

Tento gel poméaha pri priprave sulkusu pred odobratim
odtlackov a da sa pouzit s alebo bez gingivalineho
retrakéného vlakna, :

Jeho termogelifikacné zlozenie spplu_s,ieho stahujucimi
vlastnostami ul“_ahcuge otvaranie gingivalneho sulkusu a
oflaCa krvacanie a tvorbu gingivalnej tekutiny. .
daka jeho konzistencii  sa jednoducho  odstraruje

_cl)_plachoyanlm.” o o i )
ento gél umozriuje rychlu a opngnalnu pripravu tkaniva
dasien pred odobratim odtlatku a subgingivaine
rekon8trukcie.

INDIKACIE

- Priprava Zliabku pred odobratim odtlacku a subgingi-
valne rekonstrukcie.

- Zabrariuje krvacaniu a tvorbe gingivalnej tekutiny, najma
v zachovnej stomatologii.

- Pri_pouziti ?(ingivélneho retrakéného vlakna gél ulah&i
vloZenie vlakna do sulkusu.

KONTRAINDIKACIE

Alergia na hlinik, soli hlinika a pomocné latky.

VEDLAJSIE UCINKY
Alergicka reakcia, pocit palenia.

NAVOD NA POUZITIE

- Odstrgpite zo striekaCky ochranny kryt.

- Nasadte zakrivenu $picku, i .

- Aplikujte dostatocné mnozstvo gélu priamo na sulkus,

opatrne sledujte pbrKsy pripraveného zuba.
zavislosti od klinickej situacie mézete do gingivalneho

sulkusu vlozit retrakéné vlakno.

Nechajte asi 2 minaty na mieste.

Ak krvacanie pretrvava, vymyte, znovu aplikujte gél a

?})ét pockajte asi 2 minaty.

- Vymyte.

- Opafrne vysuste pomocou striekacky so vzduchom.

- Odoberte odtlacok.

UPOZORNENIA A OPATRENIA PRI POUZIVANI
Upozornenie = y
Spdsobuje podrazdenie koze.
SEosoije zavazné podrazdenie oCi. o
Ak sa dostane do oci: opatrne ich oplachujte niekolko
minut vodou, ak su zalozené kontakine SoSovky a ak ich
mozno jednoducho vybrat, vyberte ich. Pokradujte vo
vyplachovani. .

oste ochranné rukavice.

BALENIE
- 3 x 1,4 g striekacky s gélom.
- 30 zakrivenych Spiciek.

Len na profesionaine dentalne pouZitie

CHRD

SASTAV
Aluminij klorid 25% (maseni udio), pomoc¢ne tvari.

INDIKACIJE

- Otvaranje sulkusa prije uzimanja otiska i subgingivha
restauracija.

Kontrola krvarenja i viaZzenja gingive, osobito u restorati-
vnc()J stomatologiji.

Kod koristenja konca za retrakciju gingive, gel olak$ava
umetanje konca u sulkus.

SVOJSTVA

Ovaj gel sluzi za pripremu sulkusa prije uzimanja otiska te
se moze koristiti s gingivnim koncem ili bez njega.
Njegova termogelirajuca formula, kombinirana's adstrin-
gentnim svojstvima, olakSava otvaranje gingivne brazde te
smanjuje krvarenje i viazenje.

Zahvaljujuéi svojoj konzistenciji lako se uklanja ispiranjem.
Gel omogucava brzu i optimalnu pripremu tkiva desni prije
uzimanja otiska i subgingivne restauracije.

KONTRAINDIKACIJE
Alergija na aluminij, aluminijeve soli i pomoc¢ne tvari.

NEZELJENI UCINCI
Alergijska reakcija, osjecaj pecenja.

UPUTE ZA UPORABU

- Uklonite kapicu sa Strcaljke.

- Namjestite savijeni vrh.

- Stavite dovoljnu koli€¢inu gela izravno u sulkus pazljivo
prateci rub pripremljenog zuba.

- Ovisno o klinickoj situaciji, mozZete postaviti retrakcijski
konac u gingivnu brazdu.

- Ostavite da stoji 2 minute.

- Ako se krvarenje nastavi, isperite, ponovno nanesite gel
i ponovno pri¢ekajte oko 2 minute.

- Isperite.

- Pazljivo osusite mlazom zraka.

- Uzmite otisak.

UPOZORENJA | MUERE OPREZA

Upozorenje

Izaziva iritaciju koze.

Izaziva ozbiljnu jritaciju oCiju.

Ako dospije u oci: Pazljivo ispirite vodom nekoliko minuta.
Izvadite kontaktne le¢e ako su prisutne i ako ih je moguce
lako izvaditi. Nastavite ispirati.

Nosite zastitne rukavice.

PAKIRANJE
- 3 Strcalike s 1,4 g gela.
- 30 savijenih vrhova.

Samo za profesionalnu stomatolosku uporabu



